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ANTEPROYECTO DE DIRECTRICES SOBRE CRITERIOS DE RENDIMIENTO PARA METODOS DE
ANALISIS PARA LA DETERMINACION DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS

Se invita a los miembros y observadores del Codex que deseen presentar observaciones en el
Tramite 3 sobre este documento (véase el Apéndice 1), incluyendo posibles consecuencias para
sus intereses econdmicos, a que las presenten de conformidad con el Procedimiento uniforme para
la elaboracion de normas y textos afines del Codex (Manual de procedimiento de la Comisién del
Codex Alimentarius) antes del 11 de abril de 2016. Las observaciones se dirigiran:

a con copia a:

CCPR Secretariat Secretaria,

Institute for the Control of Agrochemicals Comision del Codex Alimentarius,
Ministry of Agriculture Programa Conjunto FAO/OMS
Room 906, No. 18 building sobre Normas Alimentarias,
Maizidian Street, Chaoyang District, Viale delle Terme di Caracalla,
Beijing, 100125, P.R. China 00153 Roma, Italia

correo electronico: ccpr@agri.gov.cn correo electrénico:codex@fao.org

INFORMACION GENERAL

1. La 47.2 reunion del Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (abril de 2015) convino en
examinar mas el anteproyecto de Directrices sobre criterios de rendimiento para métodos de analisis para la
determinacion de residuos de plaguicidas.

2. El Comité acordo, por tanto, establecer de nuevo al Grupo de trabajo por medios electrénicos,
liderado por los Estados Unidos de América y copresidido por China y la India, para revisar ulteriormente las
Directrices teniendo en cuenta las observaciones presentadas en la 47.2 reunion y las proporcionadas por
los miembros del GTE. El GTE trabajaria solo en inglés.

3. El anteproyecto de Directrices sobre criterios de rendimiento para métodos de analisis para la
determinacion de residuos de plaguicidas revisado por el GTE se presenta en el Apéndice I. La lista de
participantes se encuentra en el Apéndice II.

4, Cabe sefalar que el plazo para la finalizacion del trabajo sobre las Directrices es 2016. Se invita a los
miembros y observadores del Codex que deseen presentar observaciones sobre el anteproyecto revisado
de Directrices a que las presenten a fin de facilitar la conclusién de este trabajo por la CCPR48.
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OBJETIVO

1.

La finalidad de este documento de directrices es definir y describir los criterios de
rendimiento que deben cumplir los métodos para analizar residuos de plaguicidas en los
alimentos. Aborda las caracteristicas/parametros para ofrecer una confianza cientificamente
aceptable en el método analitico que es apto para el uso previsto y evaluar con seguridad
residuos de plaguicidas para supervision nacional o bien el comercio internacional. Este
documento sigue las directrices y el formato especificado en el Manual de procedimiento de
la Comision del Codex Alimentarius.

Este documento es aplicable tanto a métodos individuales para residuos como a métodos
multirresiduos (MRM) que analizan los compuestos seleccionados en todos los productos
alimenticios, asi como residuos de plaguicidas generales y/o sus metabolitos y degradados
en los productos alimenticios, segun la definicion de residuo.

Estas directrices tratan los andlisis cualitativos y cuantitativos, cada uno de los cuales tienen
sus propios requisitos con respecto al rendimiento del método. También se abordan los
criterios de aceptabilidad del rendimiento de los métodos para identificacion y confirmacién
del analito.

PRINCIPIOS PARA LA SELECCION Y VALIDACION DE METODOS

Definicién del objetivo del método y el ambito de aplicacién

4.

La finalidad del método se describe normalmente en una declaracién sobre su d&mbito de
aplicacién en que se determinan los analitos (residuos), las matrices y los intervalos de
concentracion. También indica si el método es para cribado, cuantificacién, identificacion y/o
confirmacion de resultados.

En aplicaciones reglamentarias, el limite o nivel maximo de residuos (LMR o CXL en el
Codex) se expresa en funcion de la “definicion de residuo”, que puede incluir el compuesto
original, un metabolito principal, una suma de compuestos originales y/o metabolitos, o un
producto de reaccién formado a partir de los residuos durante el analisis. Lo ideal es que los
métodos analiticos para residuos puedan medir todos los componentes de la definicion de
residuo.

La aptitud para los fines es el grado en que el funcionamiento de un método cumple las
necesidades del usuario final y el grado de correspondencia con los criterios (objetivos de
calidad de los datos) acordados entre el laboratorio y el usuario final (o cliente) de los datos,
dentro de las limitaciones técnicas y de presupuesto. Los criterios de aptitud para los fines
se pueden basar en algunas de las caracteristicas descritas en este documento, pero en
tltimo término se expresaran como incertidumbre combinada aceptable (IUPAC, 2002).

La seleccion de los métodos se describe en ENV/IM/MOMO (2007)17, "Documento de
directrices sobre métodos de andlisis de residuos de plaguicidas".

Complementar otras Directrices de la Comision del Codex Alimentarius

8.

La Comision del Codex Alimentarius (CAC) ha publicado unas directrices para laboratorios
que participan en el andlisis de alimentos para la importacidn/exportacion que recomiendan
gue esos laboratorios:

a. deben utilizar procedimientos de control interno de calidad, como los que se describen
en las “Directrices armonizadas sobre el control interno de la calidad en laboratorios de
guimica analitica;”

b. deben participar en programas de ensayos de aptitud para el andlisis de alimentos que
cumplen el requisito establecido en el “Protocolo armonizado internacional para
ensayos de aptitud de laboratorios analiticos (quimicos);” y

c. siempre que estén disponibles, deben utilizar métodos que han sido validados segun
principios establecidos por la CAC.

Los métodos analiticos se utilizaran en el marco del Sistema de gestion de calidad en los
laboratorios, reconocido y aprobado, y de aceptacion internacional, siguiendo una directriz
como la Norma ISO/IEC 17025:2005 (o ultima versidn), para que sean consistentes con los
principios del documento para evaluacion de la calidad (QA) y control de la calidad (QC),
citado anteriormente. El rendimiento en curso debe ser supervisado a través del Sistema de
gestién de calidad disponible en el laboratorio.
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Validacién del método

10.

El proceso de validacién del método tiene la finalidad de demostrar que un método es apto para su
uso. Esto significa que si un analista bien preparado realiza un ensayo, utilizando el equipo
y los materiales especificados y siguiendo exactamente el protocolo del método, se pueden
obtener resultados precisos y compatibles dentro de los limites estadisticos especificados
para el analisis de una muestra. La validacion debe demostrar la identidad y concentracion
del analito, teniendo en cuenta efectos de la matriz, proporcionar una caracterizacion
estadistica de resultados de recuperacion e indicar si las tasas de falsos positivos y falsos
negativos son aceptables. Cuando se sigue el método utilizando pautas analiticas
adecuadas, un analista capacitado debe obtener resultados dentro de los limites de
rendimiento establecidos sobre el mismo material de muestra o equivalente en cualquier
laboratorio de control de residuos experimentado. Para asegurar que la validacién del
método sigue siendo apropiada con el paso del tiempo, el método debe evaluarse
continuamente utilizando ensayos de aptitud en curso y muestras de control de calidad
apropiadas (p.€j., incluyendo muestras adicionadas de recuperacion).

PARAMETROS DE RENDIMIENTO PARA METODOS ANALITICOS

11.

Los requisitos generales para las caracteristicas de rendimiento individuales de un método
se resumen a continuacién a partir de las "Directrices armonizadas para la validacion de
métodos de analisis por laboratorios individuales" de la IUPAC y en el “Documento de
directrices de la OCDE para la validacion individual de métodos-directrices analiticos
cuantitativos utilizados como corroboracion de requisitos de datos antes y después del
registro para la proteccion de las plantas y productos biocidas” ENV/IM/MONO(2014)20.

A. Aplicabilidad

12.

Ademas de las especificaciones de rendimiento (objetivos de calidad de los datos), la
documentacion del método que se elabora tras la validacién debe proporcionar la siguiente
informacion:

a. la identidad de los analitos, incluyendo isGmeros, metabolitos y otros componentes
si procede (p.ej., endosulfun 1 y II, spinosyn A&D);

el intervalo de concentracion que abarca la validacion (p.ej., “0,01-10 mg/kg”);

la gama de matrices cubiertas por la validacion (p.ej., “hortalizas cucurbitaceas,
raices, citricos”);

d. un protocolo con la descripcion de los equipos, reactivos, procedimiento detallado
paso a paso (con inclusion de las variaciones admisibles (por ejemplo: “calentar a
100 £ 5 °C durante 30 + 5 min”), procedimientos de calibracion y control de la
calidad, las medidas especiales de seguridad que sean necesarias, la aplicacién a
que se destina y sus requisitos criticos en cuanto a incertidumbre;

e. si se requiere, se documentara un resultado cuantitativo junto con la incertidumbre
ampliada de medicion (MU).

B. Selectividad

13.

14.

Lo ideal debe ser evaluar la selectividad para demostrar que no hay interferencias que
afectan negativamente al analisis. En la practica no es posible ensayar el método con
respecto a todos los posibles interferentes, pero se recomienda comprobar los interferentes
habituales analizando un testigo reactivo en cada lote de muestras. En los testigos reactivos
tienden a aparecer los niveles generales de plastificantes, séptum de sangrado, agentes de
limpieza, impurezas del reactivo, contaminacion del laboratorio, transferencia, etc. y el
analista debe reconocerlos cuando se producen. También deben conocerse las
interferencias de analito a analito comprobando los analitos individuales en soluciones
estandar mixtas. Las interferencias de la matriz se evaluardn mediante andlisis de muestras
gue se sepa que estan exentas de analitos.

Por regla general, la selectividad debe ser tal que las posibles interferencias sean
intranscendentes. La prueba definitiva de selectividad consiste en las tasas de falsos positivos y
negativos en los analisis. Para estimar minimamente las tasas de falsos positivos y negativos
durante la validacién del método debe analizarse un nimero adecuado (se sugiere >20 cada
uno (SANTE/11945/2015)) de diversos testigos de la matriz (que no sean de la misma fuente)
junto con matrices adicionadas al nivel de documentacion del analito. Las validaciones de los
métodos de diagnéstico (andlisis de presencia/ausencia) se exponen en los parrafos 31 a 33.
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C. Calibracion

15.

16.

Exceptuando los errores graves (conocidos también como “espurios”) que pudieran producirse
en la preparacion de los materiales de calibracion, los errores de calibracion representan
habitualmente (pero no siempre) un componente menor de la incertidumbre total y se
pueden asignar sin riesgo a otras categorias. Por ejemplo, los errores aleatorios producto
de la calibracion son parte de la incertidumbre, mientras que los errores sisteméaticos
causan sesgo analitico y ambos se evallan en conjunto durante la validacion y el control de
calidad en curso. No obstante, es (til conocer algunas de las caracteristicas de la
calibracion al comienzo de la validacion de un método porque afectan a la optimizacion del
protocolo final. Por ejemplo, se debe conocer de antemano si la calibraciéon es lineal o
cuadratica, pasa por el origen y es afectada por la matriz de la muestra o no. Las directrices
descritas en este documento se refieren mas a la validacion, que puede ser mas detallada
gue la calibracion realizada durante analisis de rutina.

Es necesario repetir las mediciones para proporcionar una estimacién empirica de la
incertidumbre. A falta de directrices especificas, se debe aplicar lo siguiente para la
validacion inicial del método (para la calibracién lineal de una variable):

a. se deben realizar determinaciones replicadas a cinco 0 mas concentraciones;

b. las soluciones estandar de calibracion deben espaciarse uniformemente en el intervalo de
concentraciones de interés y el intervalo de calibracion debe abarcar todo el intervalo de
concentracion que pueda encontrarse;

c. las soluciones estandar de calibracion deben dispersarse en toda la secuencia, o abarcar
el principio y el final de la serie para demostrar que la integridad de la calibracién se
mantiene en toda la secuencia; y se debe trazar la adecuacion de la funcion de calibracion
e inspeccionar visualmente y/o por el célculo de los residuos (las diferencias entre las
concentraciones reales y calculadas de las soluciones estandar), evitando el exceso de
confianza en los coeficientes de correlacién. Si los residuos individuales se desvian en
mas de +20%, se deben considerar estadisticamente los valores atipicos, que
posiblemente lleven al nuevo analisis de la secuencia si los criterios del control de calidad
no se cumplen;

d. la calibracién por interpolacion entre dos niveles es aceptable siempre que la diferencia
entre los 2 niveles no sea mayor a un factor de 10 y siempre que los factores de respuesta
de las soluciones de calibracion de la agrupacion (bracketing) se encuentren dentro de
limites aceptables. El factor de respuesta de las soluciones de calibracion del bracketing
en cada nivel no debe diferir en mas del 20% (tomando la respuesta alta como 100%).

D. Linealidad e intercepcion

17.

18.

La linealidad puede analizarse examinando una representacién grafica de los residuos
obtenidos por la regresion lineal de las respuestas a las concentraciones en un conjunto de
calibracion adecuado. Una linea curva indica una posible falta de adecuacion debido a que
la funcion de calibracién no es lineal. En ese caso, se debe probar y aplicar otra funcion
como la cuadratica, utilizando al menos cinco niveles de concentracion. A pesar de que el
coeficiente de determinacion (R?) se utiliza actualmente de forma generalizada como una
indicacion de la calidad de la adecuacion, puede ser engafioso porque da mayor
importancia a las soluciones con concentraciones mas elevadas.

En general, se recomienda el uso de regresion ponderada lineal o funcion cuadratica
ponderada en lugar de regresion lineal para la determinacion de las concentraciones bajas
en partes por billon (ug/kg). El valor de la intercepcién debe ser lo mas cercano posible a
cero (por ejemplo, menos del 20% de la menor soluciéon estandar de calibracién) para
reducir errores en el célculo de las concentraciones de residuos en los niveles bajos.
También vale la pena considerar forzar las curvas de calibracién a través de cero o puede
estar justificado para reducir el sesgo a bajas concentraciones.
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E. Efectos de la matriz

19.

La calibracion ajustada a la matriz se utiliza cominmente para compensar efectos de la matriz.
Para la calibracion deben utilizarse extractos de matriz testigo, preferiblemente del mismo tipo
qgue la muestra. Un modelo practico alternativo para compensar los efectos de la matriz en el
analisis con cromatografia de gases (CG) es la utilizacibn de componentes quimicos
(protectores de analitos) que se afiaden tanto a los extractos de la muestra como a las
soluciones de calibracion a fin de maximizar (preferiblemente) por igual la respuesta de los
plaguicidas en los calibradores en disolvente y extractos de la muestra. Formas alternativas
para compensar los efectos de la matriz son utilizar la adicion de soluciéon estandar o
soluciones estandar internas (IS) marcadas isotopicamente, 0 sucedaneos de sustancias
qguimicas. Sin embargo, estos criterios no suelen ser viables en los MRM porque hay
demasiados residuos en matrices diferentes a niveles diferentes para elaborar procedimientos
de rutina, y la falta de soluciones estandar marcadas isotdpicamente para tantos analitos. Si se
utiliza calibracion de solo disolvente, se debe realizar una medicion de los efectos de la matriz
para demostrar la equivalencia de los resultados mediante la comparacion de las respuestas de
la matriz ajustada con soluciones estandar de solo disolvente.

F. Veracidad y recuperacion

20.

21.

La veracidad es la exactitud en la conformidad entre el resultado de un ensayo y el valor de
referencia aceptado de la propiedad objeto de medicidn. La veracidad se expresa en términos
cuantitativos como “sesgo”, cuanto menor es el sesgo, mayor es la veracidad. Tipicamente, el
sesgo se determina comparando la respuesta obtenida aplicando el método a un material de
referencia certificado (si estd disponible) con el valor asignado conocido del material.
Preferiblemente se recomienda realizar pruebas multilaboratorio. Cuando la incertidumbre del
valor de referencia no es insignificante, la evaluacion de los resultados debe tener en cuenta
dicha incertidumbre ademas de la variabilidad estadistica obtenida a partir del analisis del
material de referencia. En ausencia de material de referencia certificado, la IUPAC (2002) y
las directrices de la OCDE (2014) recomiendan el uso de un material de referencia disponible
gue esté bien caracterizado para el propésito del estudio de validacion.

Recuperacion se refiere a la proporcion de analito determinada en el resultado final comparada
con la cantidad afladida a una muestra (generalmente a una muestra testigo) antes de la
extraccion, generalmente expresada como un porcentaje. Los errores en la medicion
conduciran a cifras de recuperacion sesgadas que se desviaran de la recuperacion real en el
extracto final. Recuperacién de rutina se refiere a la(s) determinacién(es) realizada(s) en
adiciones del control de calidad en el analisis de cada lote de muestras.

G. Precision

22.

23.

La precision es la exactitud en la conformidad entre resultados de ensayos (repetidos)
independientes obtenidos en condiciones estipuladas. Habitualmente se expresa como
desviacién estandar (SD) o como desviacion estandar relativa (RSD), conocida también como
coeficiente de variacion (CV). La distinciéon entre precisién y sesgo depende del nivel en el
que se contempla el sistema de analisis. Asi, desde el punto de vista de una sola
determinacion, cualquier desviacion que afecte a la calibracion utilizada en el analisis puede
considerarse un sesgo. Desde el punto de vista del analista que revisa el trabajo de un afio, el
sesgo analitico sera diferente cada dia y actuara como variable aleatoria con una precisiéon
asociada, incorporando cualquier condicion estipulada para la estimacion de esta precision.

Para la validacion por un solo laboratorio deben tenerse en cuenta dos tipos de condiciones:
(a) la repetitividad, la variabilidad de las mediciones dentro de la misma secuencia analitica, y
(b) la reproducibilidad intralaboratorios, la variabilidad de los resultados entre muiltiples tipos
de muestras. Es importante que los valores de precision sean representativos de las
condiciones de ensayo probables. En primer lugar, la variacion de las condiciones entre las
series debe ser representativa de lo que ocurriria normalmente en el laboratorio durante la
aplicacién sistemética del método. Esto puede hacerse mediante la validacion/verificacion
constante del rendimiento del método. Por ejemplo, las variaciones de los lotes de reactivos,
analistas e instrumentos deben medirse en controles de calidad permanentes. En segundo
lugar, la matriz y (preferiblemente) el tamafio de particulas del material de ensayo utilizado
deben ser tipicos de los materiales que se encontrardn probablemente en las aplicaciones
reales.
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24,

25.

En validaciones en un solo laboratorio, la precision suele variar con la concentracion del
analito. Las suposiciones habituales son que: a) la precision no cambia en funcién de la
concentracién del analito o, b) que la desviacién estandar es proporcional a la concentracion
del analito o es linealmente dependiente de la misma. Ambas hip6tesis deben comprobarse si
se espera que la concentracién del analito varie de forma sustancial.

Pueden obtenerse datos de precisién de una gran variedad de tipos de condiciones diferentes
ademas de los minimos de condiciones de repetitividad y entre procesos analiticos indicados
aqui, y puede ser conveniente obtener informacion adicional. Por ejemplo, para la evaluacion
de los resultados o para mejorar la medicion, puede ser util disponer de estimaciones
independientes de los efectos del operador y de proceso analitico, de los efectos interdiarios o
intradiarios o tener una indicacion de la precision que se puede alcanzar utilizando un
instrumento o varios. Se dispone de diversos disefios y técnicas de analisis estadisticos
diferentes y es muy recomendable prestar atencion al disefio experimental en todos los
estudios de este tipo. La validaciéon inicial debe realizarse en el limite objetivo de
cuantificacion (LOQ) o limite de informacién del método, y al menos otro nivel superior, por
ejemplo, 2-10x el LOQ especifico o el LMR.

H. Limite de cuantificacién (LOQ)

26.

Por la definicibn existente durante afios entre los quimicos analiticos, el LOQ es la
concentracion en la que la relacion sefial/ruido promedio (S/N) es igual a 10 en el andlisis. En
el LOQ en una distribucién estadistica (Gausiana) normal, el analito sera determinado el 95%
del tiempo en la muestra utilizando el método. En la préactica solo puede estimarse el LOQ,
porque la determinacion precisa del LOQ real requiere muchos analisis de muestras
adicionadas y matrices testigo pero el LOQ puede cambiar de dia a dia debido al estado de
funcionamiento del instrumento, entre muchos otros factores. Algunas pautas de validacion
requieren que el LOQ sea verificado para satisfacer los criterios de rendimiento del método a
través de experimentos de adicion en el LOQ, pero las variaciones de dia a dia en el LOQ
tienden a obligar al analista a sobreestimar el verdadero método LOQ, lo cual puede ser dificil
para aplicar la definicién estricta del LOQ (S/N = 10). Por lo tanto, adicionar al nivel validado
més bajo (LVL) es el criterio mas descriptivo y adecuado. Ademas, no debe hacerse
cuantificaciébn de analitos por debajo del nivel calibrado méas bajo (LCL) en la misma
secuencia analitica. La S/N en el LCL debe ser 210 (conc. = LOQ), que puede configurarse
como una comprobacion de idoneidad del sistema necesaria para cada secuencia analitica.
Se puede incluir también una matriz adicionada de control de calidad en cada secuencia para
verificar que se logra el limite de informacién en el analisis (un nivel de accion que es
tipicamente mayor que el LCL). En esencia, el punto de la validacién no es para determinar el
LOQ, sino para demostrar que la concentracion mas baja comunicada se ajusta a la
necesidad del andlisis.

I. Intervalo analitico

27.

El intervalo validado es el intervalo de concentracién de analito en el cual el método se puede
considerar validado. El nivel mas bajo validado (LVL) es la concentraciéon mas baja evaluada
durante la validacién que cumple los criterios de rendimiento del método. Es importante
comprender que el intervalo validado no es necesariamente idéntico al intervalo Gtil de la
calibracion. La calibracién puede abarcar un amplio intervalo de concentraciones, pero el
intervalo validado (una parte mas importante en términos de la incertidumbre) abarcara
habitualmente un intervalo mas reducido. En la practica, la mayoria de los métodos se validan
al menos a dos niveles de concentracién. El intervalo validado puede ser tomado como una
extrapolacion razonable entre estos puntos de concentracién, pero muchos laboratorios eligen
validar a un tercer nivel para demostrar la linealidad. EI método analitico debe ser lo
suficientemente sensible como para que el LVL para cada analito esté al CXL actual o por
debajo del mismo. El intervalo de validacién debe abarcar el CXL vigente. Cuando no existe
un CXL, el nivel mas bajo pueden ser LMR establecidos por una autoridad normativa
nacional. Si no existe CXL o LMR para un par de matriz/analito dado, entonces 0,1 mg/kg
suele servir como el LVL deseable. En los MRM, el objetivo analitico habitual es fijar el LVL (y
el nivel de informacién) a 0,1 mg/kg en distintos productos, pero representativos.
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J. Robustez

28.

29.

La robustez (a menudo sindnimo de solidez) de un método de andlisis es la resistencia al
cambio de los resultados obtenidos mediante un método de analisis cuando se realizan
pequefias modificaciones de las condiciones experimentales descritas en el procedimiento. En
el protocolo del método deben formularse los limites de los parametros experimentales (aunque
no siempre se ha hecho asi en el pasado), y estas desviaciones admisibles no deben producir,
por separado o combinadas, ningun cambio significativo en los resultados obtenidos. En este
contexto se entiende por “cambio significativo” que el método no cumpliria los objetivos de
calidad de los datos definidos por la aptitud para los fines. Se debe identificar qué aspectos del
método pueden afectar a los resultados y se debe evaluar su influencia sobre el rendimiento del
método mediante pruebas de robustez. La robustez puede evaluarse utilizando el criterio de
Youden y Steiner (1975).

Algunos de los factores que pueden ser objeto de ensayo de robustez son: cambios en los
instrumentos, el analista o la marca/lote de reactivo; concentraciéon de un reactivo; pH de una
solucion; temperatura de una reaccion; tiempo que se deja transcurrir antes de dar por
terminado un proceso y/u otros factores pertinentes.

K. Incertidumbre de la medicion (MU)

30.

31.

El sistema formal de estimacion de la incertidumbre de la medicién es una estimacion calculada
mediante una ecuacién o modelo matematico, en torno al cual se puede esperar que el valor
real se encuentre dentro de un nivel definido de probabilidad. Los procedimientos descritos en la
validacion de métodos tienen por objeto asegurar que la ecuacién utilizada para estimar el
resultado, en la que se tienen debidamente en cuenta errores aleatorios de todo tipo, es una
expresion valida que comprende todos los efectos reconocidos y significativos que afectan al
resultado. Consideraciones adicionales y descripcién de la incertidumbre de la mediciéon se
proporcionan en CAC/GL-59-2006, "Directrices sobre la estimacion de la incertidumbre de los
resultados".

Es preferible expresar la incertidumbre de la medicién en funcién de la concentracion y
comparar esta funcién con un criterio de aptitud para los fines acordados entre el laboratorio y el
cliente o usuario final de los datos. Una posibilidad es calcular la MU a partir de datos de
ensayos de aptitud. En SANCO/12571/2013, Apéndice C se da un ejemplo.

CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DEL RENDIMIENTO DE LOS METODOS DE DIAGNOSTICO

32.

33.

Los métodos de diagndstico son habitualmente de caracter cualitativo o semicuantitativo y
tienen como objetivo distinguir las muestras que no contienen residuos por encima de un valor
umbral (“negativas”) de aquellas que puedan contener residuos que sobrepasen ese valor
(“positivas indicadas”). La estrategia de validacion, por tanto, se concentra en el establecimiento
de una concentracion umbral por encima de la cual los resultados son “potencialmente
positivos”, la determinacién de un indice estadisticamente fundamentado para resultados tanto
“falsos positivos” como “falsos negativos”, la evaluacion de interferencias y el establecimiento de
las condiciones de uso adecuadas. El concepto de diagnéstico brinda a los laboratorios medios
efectivos para ampliar su ambito analitico a analitos con una baja probabilidad de que se
encuentren en las muestras. Se deben seguir supervisando los analitos que se dan con mayor
frecuencia utilizando métodos multirresiduos (MRM) cuantitativos validados. Al igual que en los
métodos cuantitativos, los métodos de diagnéstico deben verificarse también en cuanto a
selectividad y sensibilidad. En algunas aplicaciones pueden ser (tiles equipos de ensayo
comerciales, pero en la practica, las técnicas actuales pocas veces han cumplido
econdémicamente las necesidades de diagndstico. La selectividad y el ambito de aplicacion
analitico suelen mejorar cuando antes de la deteccion se utiliza cromatografia u otra forma de
separacion. Otro enfoque es utilizar métodos de diagndstico que involucran deteccién basada
en espectrometria de masas (MS), que suelen tener un &mbito de aplicacion universal y son
capaces de distinguir unas sustancias quimicas de otras.

La selectividad de los métodos de diagnoéstico debe ser adecuada y tiene que poder distinguir
la presencia del compuesto seleccionado o grupos de compuestos, de otras sustancias que
puede tener el material de muestra. Normalmente la selectividad de los métodos de
diagnostico no es tan grande como la de un método cuantitativo. Es frecuente que los
métodos de diagnoéstico se aprovechen de una caracteristica estructural comudn a un grupo o
clase de compuestos y pueden estar fundamentados en inmunoensayos O respuestas
espectrofotométricas que pueden no identificar de forma inconfundible un compuesto.
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34.

La validacion de un método de diagnostico basada en un limite de deteccion de seleccion (SDL)
se puede concentrar en la detectabilidad. Para cada grupo de productos (SANCO 12571/2013,
Anexo A grupos de productos y productos representativos), una validacién minima debe incluir
el andlisis de un nimero recomendado de al menos 20 muestras adicionadas al SDL estimado.
Las muestras seleccionadas y al menos 20 matrices testigo de fuentes diferentes (mas
duplicados de mayor diversidad proporcionan mejor validacion) del grupo de productos, con un
minimo de dos muestras diferentes para cada categoria de productos, deben ser
representativas del ambito de aplicacion deseado del laboratorio. Pueden tomarse datos
adicionales de validacion de los datos del control de calidad analitica en curso y la verificacion
del rendimiento del método durante andlisis sisteméticos. El SDL del método de diagndstico
cualitativo es la concentracién méas baja en la cual se ha detectado un analito (que no retna
necesariamente los criterios de identificacion de MS) en el 95% de las muestras al menos (por
ejemplo, se acepta un porcentaje del 5% de los falsos negativos).

CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DEL RENDIMIENTO DE LOS METODOS CUANTITATIVOS

35.

36.

37.

38.

39.

La selectividad es de particular importancia en la definicion de las caracteristicas funcionales de
los métodos cuantitativos utilizados en los programas de control reglamentario para los residuos
de plaguicidas en los alimentos. En una situacion ideal, el método debe proporcionar una
respuesta sefial que esté exenta de interferencias de otros analitos y compuestos de matrices
gue puedan estar presentes en una muestra o un extracto de la muestra. Los andlisis
cromatogréaficos basados en picos que no tienen una buena resoluciéon proporcionan resultados
cuantitativos menos fiables. El uso de detectores para elementos especificos o longitudes de
onda de deteccién o detectores basados en MS diferentes que pueden distinguir mejor un
compuesto o estructura particular, junto con la separacién cromatografica, mejora la selectividad
de los métodos cuantitativos.

El requisito de recuperacion de un intervalo de residuos de plaguicidas en una sola extraccion
aumenta la posibilidad de selectividad comprometida en los MRM en comparacién con los
métodos de analitos individuales. La utilizacién de extraccion menos selectiva y procedimientos
de limpieza puede dar lugar a mayor coextracion de material de la matriz en el extracto final. La
naturaleza y cantidades de tal material coextraido pueden variar considerablemente en base a los
aspectos particulares y el método de la muestra individual. Por lo tanto, se debe prestar atencion
al establecer los criterios para la precisiéon y veracidad de los MRM con el fin de garantizar que la
cuantificacién no se vea afectada por interferencias de sustancias quimicas.

Ademas de la selectividad de un método, se debe demostrar la capacidad del método para
proporcionar un resultado cuantitativo que es fiable (es decir, exactitud, véase F p.7 y precision,
véase G p.7).

Los criterios de aceptabilidad de un método analitico cuantitativo deben demostrar tanto en la
fase inicial de validacion como de validacién en curso, que es capaz de proporcionar valores
promedios de recuperacion aceptables en cada fase de adicionacion. Para la validacion se
necesita un minimo de 5 duplicados (para comprobar la recuperacion y precision) en el LVL, LOQ
seleccionado o limite de informacion del método, y al menos un nivel mas alto adicional, por
ejemplo, 2-10x el LVL seleccionado o el LMR. Si un método se utiliza para pruebas de
cumplimiento (es decir, si un producto cumple con un LMR establecido), el LMR (o CXL) debe ser
uno de los niveles de adicién. Cuando la definicion de residuo consta de dos o mas analitos
entonces, cuando sea posible, el método debe validarse para todos los analitos.

La exactitud de un método puede determinarse mediante el analisis de un material de referencia
certificado, al comparar los resultados con los obtenidos con otro método para el que los
pardmetros funcionales han sido rigurosamente establecidos con anterioridad (normalmente, un
método de estudio en colaboracion) o mediante la determinacion de la recuperacion de un analito
fortificado en un material de muestra testigo conocido. Las recuperaciones medias aceptables a
efectos de cumplimiento deben variar entre 70-120% con una RSD =20%. En algunos casos
(normalmente con MRM), las recuperaciones fuera de este intervalo pueden ser aceptables, por
ejemplo, cuando la recuperacién es mas baja pero uniforme (p.gj., demostrando buena precisién).
Esto es mas justificable si la razon del bajo sesgo sistematico esta bien establecida por la quimica
(p-€j., distribucion de analitos conocida entre las fases en un paso de particionado). No obstante,
si es posible, se debe utilizar un método con mas precision. Ademas, las recuperaciones >120%
s6lo pueden explicarse mediante un interferente o sesgo que deben abordarse en el método,
incluyendo una reevaluacion de la calibracion.
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40.

41.

42.

Para la interpretacion de recuperaciones es necesario reconocer que es posible que el
analito adicionado a una muestra de ensayo no se comporta de la misma manera que el
analito dosificado o acumulado biolégicamente (residuo de plaguicida). En muchas
situaciones, la cantidad de un residuo dosificado o acumulado que es extraido es menor que
la cantidad total de residuos dosificados o acumulados que se encuentra realmente presente.
Esto podria ser el resultado de pérdidas que ocurren durante la extraccion, la union
intracelular de los residuos, la presencia de conjugados u otros factores que no son
totalmente representados por los experimentos de recuperacion utlizando las matrices
testigo fortificadas con el analito.

Se recomienda firmemente el andlisis de la matriz dosificada o acumulada para corroborar la
validacion del método. A concentraciones relativamente altas se prevé que las
recuperaciones analiticas se aproximen a un cien por ciento. A concentraciones menores,
particularmente con métodos que incluyan extraccion, aislamiento y pasos de concentracion
considerables, las recuperaciones podrian ser menores. Con independencia de las
recuperaciones promedio que se observen, es deseable la recuperacién con baja variabilidad
para poder hacer una correccion fiable de la recuperacién en el resultado final, cuando sea
necesario. Las correcciones de recuperacion deben aplicarse siguiendo los criterios
establecidos en CAC/GL 37-2001.

En general, cuando la recuperacion media se encuentra dentro del 70-120%, los datos de
residuos no tienen que ajustarse. Las correcciones de recuperacion deben aplicarse
siguiendo los criterios establecidos en CAC/GL 37-2001. Es primordial que cuando se
documenten todos los datos (a) se indique claramente si se ha aplicado o no una correccién
de recuperacién y (b) incluir la magnitud de la correccién y el método mediante el cual se
obtuvo, si se aplic6 una correccion de recuperacion. Esto ayudarda a realizar la
comparabilidad directa de los conjuntos de datos. Las funciones de correccion se fijaran a
partir de consideraciones estadisticas adecuadas, seran documentadas, archivadas y estaran
disponibles para el cliente.

De conformidad con la norma ISO 17025, se debe participar en un programa de ensayos de
aptitud si esté disponible y es asequible. Se dispone de muchos y asequibles programas de
ensayos de aptitud para los laboratorios de todo el mundo que realizan supervisién de
residuos de plaguicidas.

CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DEL RENDIMIENTO DE LOS METODOS PARA
IDENTIFICACION Y CONFIRMACION DEL ANALITO

43.

44,

Por el momento, los errores graves (errores espurios efectuados durante la preparacion de la
muestra) son la mayor fuente de identificacién erronea en los métodos basados en MS. Por
esta razon, todas las medidas de aplicacién reglamentaria (por encima de un LMR o para las
que no tienen LMR en ese producto) requieren la confirmacién del resultado a través de
reextraccion de una porcion de ensayo repetida de la muestra original y reandlisis, utilizando
preferiblemente diferentes quimicas de preparacion y/o analisis de muestras.

La selectividad es la consideracién principal para los métodos de identificacion. El método
debe ser suficientemente selectivo para proporcionar una identificacion univoca. La MS
acoplada a un método de separaciéon cromatogréafica es una combinacion muy potente para
identificar un analito en el extracto de la muestra. Los instrumentos GC-MS y LC-MS
(examen completo, modo seleccionado de iones, alta resolucién, tandem MS/MS, sistemas
hibridos, entre otras técnicas avanzadas) proporcionan muchos parametros mensurables,
como tiempos de retencion, forma de los picos cromatograficos, intensidades ionicas y
abundancias/razones relativas, precisiones en masa, y otros aspectos (tiles para ayudar a
hacer identificaciones de analitos.

Identificaciéon basada en MS

45.

No hay ningdn criterio de aceptacién universal para la identificacion. Para un listado de los
criterios reglamentarios de diferentes organizaciones y los debates pertinentes sobre el tema
véanse los articulos de revisidn critica en Trends Anal. Chem. en el Anexo Il. En el Cuadro 1
se dan criterios descritos en SANCO/12745/2015.
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46.

Las practicas actuales en el analisis cualitativo (y cuantitativo) de los residuos de plaguicidas
contienen normalmente cromatografia + seguimiento de iones seleccionados (SIM) o
MS/técnicas de MS. La MS con espectro completo (examen completo o tiempo de vuelo) es
también un instrumento aceptable que utiliza factores de comparaciéon con bibliotecas
espectrales y/o abundancias relativas de iones principales dentro del espectro completo. El
ultimo caso puede tratarse como razones iénicas en los criterios dados a continuacion
utilizando al menos 3 iones. En el primer caso, los factores de comparacion deben ser 2900
(290% de comparacion) para fines de identificacion normativa, y las bibliotecas espectrales
de referencia deben obtenerse de soluciones estdndar de gran pureza sustraidas de
informacion general en el mismo instrumento utilizando las mismas condiciones que en el
andlisis de la muestra.

a. Los valores de referencia del tiempo de retencion del analito deben ser determinados a
partir de soluciones estandar de calibracion de alta concentracién analizadas al mismo
tiempo (dentro del mismo lote) en soluciones a base de disolventes (pueden utilizarse
soluciones estandar de calibracion ajustadas a la matriz si se sabe que no hay presencia
de interferencias).

b. Los valores de referencia de la razén idnica se fijaran igual que en la Seccién 45 a. Los
distintos iones utilizados para identificacion se deben coeluir y tener formas de pico
similares. El ion de la solucién estandar de calibracidn con la intensidad promedio més alta
se utilizard como el denominador en la relacion de iones, expresado en % (debido a
fluctuaciones de la sefial, razones iénicas hasta el 130% son aceptables antes de que los
iones deban corregirse en el establecimiento de la razén ionica).

c. Las relaciones sefial ruido de los picos medidos deben ser superiores a 3 y/o la sefal
debe exceder el nivel umbral de intensidad comparado con la sefial de una solucién
estandar de calibracion apropiada o control que comprenda el nivel de intensidad.

d. Las transiciones ionicas elegidas con fines de identificacion deben tener sentido
quimico/estructural (asegurese de que los iones elegidos no tengan su origen en un
degradado, impureza, o confusion con una sustancia quimica diferente al analito).

e. Se debe demostrar que todas las muestras testigo de reactivo y matriz medidas estan
exentas de transferencia, contaminacion e interferencias superiores al 20% del LOQ.

El tiempo minimo de retencién aceptable para el (los) analito(s) sera al menos el doble del
tiempo de retencion del volumen en vacio de la columna. El tiempo de retencion del analito en
el extracto se correspondera con el del valor de referencia (punto a.), dentro del tiempo de
retencién relativo de 0,2 min o 0,2%, tanto para cromatografia de gases como para
cromatografia liquida.

Los métodos basados en espectrometria de masas de alta resolucion se consideran que
proporcionan mayor fiabilidad debido a mediciones precisas de la masa/carga del ion que las
que se pueden obtener utilizando técnicas de espectrometria de masas de resolucion de
unidad. Distintos tipos y modelos de detectores de espectrometria de masas proporcionan
grados diferentes de selectividad, lo cual guarda relacién con la confianza en la identificacion.
Los criterios de identificacion basados en SANCQO/12745/2015 se proporcionan en el Cuadro 1.
Deben considerarse Unicamente criterios de referencia para identificacion, no criterios
absolutos para demostrar la presencia o ausencia de un compuesto. Por ejemplo, otros criterios
reglamentarios aceptables para la identificacién del analito basados en razones ibénicas
implican diferencias absolutas (no relativas) de £10% o +20% de uno o dos conjuntos de iones,
respectivamente, en comparacién con las razones iénicas de los analitos.
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Cuadro 1 Criterios de identificacion de distintos tipos de técnicas de MS segiin SANCO/12745/2015

del ion precursor igual o
mejor que la resolucion
de la unidad de masa

precisién de masa
< 5 ppma¢

mas
1 ion) del producto
MS/MS

Detector / Sistemas Requisitos de identificacion
caracteristicas tipicos Adquisicion ndmero minimo
de MS (ejemplos) de iones otros
L cuadrupolar, examen completo,
Resolucion de ioni intervalo m/z limitado
la unidad de trampa onica, o ; : 3iones
tiempo de vuelo | seguimiento de iones
masa :
(TOF) seleccionados (SIM)
triple supervision de la reaccion S/N 2 3¢
cuadrupolar seleccionada o multiple,
whs | e e e | 2ionessel | Los i e
dp | aual : producto analitos en los
cuadrupolar precursor igual o mejor cromatogramas
Q-TOF, Q- gue resolucion de la de iones
Orbitrap unidad de masa extraidos deben
Examen completo, coincidir
intervalo m/z limitado, ) plenamente.
SIM 2 iones con
fragmentacién con o sin precisién de masa | Razon ionica
seleccion del ion < 5 ppmab. o dentro del
precursor, 0 combinacion +30% (relativo)
MS de alta de e”o d I d
o resolucion: - €l promedio
Medicién (Q-)TOF 2 iones: de las
preCisa Orbit L 1 ion molecular soluciones
(Q-)Orbitrap MS de fase individual ) ’ tandar d
de masa FT-ICR-MS binad molécula estandar de
B B combinada y (desprotonada) 0 calibracion de la
MS sector MS/MS con resolucion de | ion aducto con misma
masa para el aislamiento secuencia

a) preferiblemente incluyendo el ion molecular, molécula (des)protonada o ion aducto

b) incluyendo al menos un fragmento de ion
9 < 1 mDa para m/z < 200
9 ningln requisito especifico de la precisiéon de masa

€) en ausencia de ruido, debe haber una sefial en al menos 5 examenes seguidos

Confirmacion
47.

Si el analisis inicial no ofrece identificacion univoca o no cumple con los requisitos del analisis

cuantitativo, es necesario un analisis de confirmacion. Esto puede suponer el reanalisis del
extracto o la muestra. En los casos en que se excede el CXL/LMR, es siempre necesario un
analisis de confirmacién de otra porcion analitica. Para combinaciones inusuales de
plaguicida/matriz, se recomienda también un analisis de confirmacion.

Si el método de confirmacion inicial no estd4 basado en una técnica de MS, los métodos de
confirmacién deben incluir identificacion del analito basada en MS. Ademas, los métodos de
confirmacién deben utilizar modelos independientes fundamentados en distintos mecanismos
quimicos (como separaciones de GC y LC). En algunas situaciones puede ser conveniente que
sea confirmado por laboratorios independientes. En el Cuadro 3 hay un resumen de ejemplos
de técnicas analiticas que pueden ser apropiadas para reunir los criterios para métodos

analiticos de confirmacion.
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Cuadro 2. Ejemplos de métodos de deteccién apropiados para el analisis de confirmacién de sustancias,
tal como recomienda la Consulta Miskolc

Método de deteccidn

Criterio

LCoGCyMS Si se realiza seguimiento de suficiente nimero de
fragmentos i6nicos
LC-DAD Si el espectro UV es caracteristico

LC — fluorescencia

En combinacién con otras técnicas

2-D TLC — (espectrofotometria)

En combinacién con otras técnicas

GC-ECD, NPD, FPD

Solo si se combina con dos o mas técnicas de separacion

Derivatizacion

Si no fue el método de primera eleccién

LC-immunograma

En combinacién con otras técnicas

LC-UV/VIS
(longitud de onda individual)

En combinacién con otras técnicas
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ANEXO I|: DEFINICIONES
Analito: La sustancia quimica buscada o determinada en una muestra (CAC/GL 2009).

Protector de analitos: Compuestos que interactian estrechamente para llenar sitios activos en el sistema
de cromatografia de gases, reduciendo las interacciones de analitos con esos sitios activos y produciendo
menos prolongacion de picos o pérdidas, por tanto una respuesta de analitos mas elevada.

Controles de calidad analitica: Soluciones estandar de calibracién, muestras testigo, adicionadas, de
referencia, muestra de aptitud de los sistemas o ensayos analiticos similares generados en laboratorios
designados para verificar si el lote (secuencia) de muestras que se analiza cumple con las caracteristicas de
rendimiento especificadas (objetivos de calidad de los datos).

Aplicabilidad: Los analitos, matrices y concentraciones para los cuales puede utilizarse satisfactoriamente
un método de andlisis (CAC/GL 72-2009).

Coeficiente de variacion (CV): Denominado con frecuencia como Desviacion estandar relativa (RSD). Esto
es una medida de precision en estudios cuantitativos comparando la variabilidad de los conjuntos con
distintos medios.

Confirmacién: La combinacion de dos o méas analisis que concuerdan entre si, al menos uno de los cuales
satisface los criterios de identificacién.

Método de confirmacidon: Un método es capaz de proporcionar informacion adicional de acuerdo con un
resultado anterior. En una situacion ideal se analiza una submuestra diferente con un método con un
mecanismo quimico diferente al del primer andlisis, y uno de los métodos se ajusta a los criterios de
identificacion del analito con un grado aceptable de certidumbre al nivel de interés.

Falso positivo: Un resultado que indica errbneamente que el analito se halla presente o que excede una
concentracién especifica (p.€j., nivel de CXL o documentacion).

Falso negativo: Un resultado que indica erroneamente que el analito no se halla presente o que no excede
una concentracion especifica.

Enriquecimiento: Adicién de analitos para los efectos de determinar la recuperacion (se conoce también
como adicionacién).

Identificacion: Proceso de determinacién inequivoca de la identidad quimica de un analito o su(s)
metabolito(s) en un andlisis.

Residuo no afiadido: Residuo que se produce en un producto que se debe al uso especifico de un
plaguicida, al consumo por un animal o a la contaminacion medioambiental en el campo, en contraposicion
a los residuos presentes debido al enriqguecimiento de muestras en el laboratorio.

Interferencia: Respuesta intrinseca o extrinseca no relacionada a un analito (ruido) debido a factores
electronicos, quimicos u otros factores relacionados con la instrumentacion, el medio ambiente, el método o
la muestra.

Interferencia: Una sustancia quimica u otro factor que provoca una interferencia.

Solucién estandar interna (IS): Una sustancia quimica afiadida a una cantidad conocida a las muestras
y/o soluciones estandar en un analisis quimico, incluyendo las soluciones testigo y estandar de calibracion.
Esta sustancia puede utilizarse para la calibracion representando graficamente la relacion de la sefial del
analito con respecto a la sefal de la solucién estandar interna como una funcién de las concentraciones.
Esta relacion de las muestras se utiliza después para obtener las concentraciones de analitos. La soluciéon
estandar interna utilizada debe proporcionar una sefial que es similar a la sefial de analito en la mayoria de
los aspectos, pero lo suficientemente diferente para que las dos sefales sean distinguibles entre si.

Limite de cuantificacion (LOQ): [Véase el parrafo 26].

Linealidad: La capacidad de un método de andlisis, dentro de un intervalo determinado, para proporcionar
una respuesta instrumental o resultados, directamente proporcional a la cantidad de analito que se
determinara en la muestra de laboratorio.

Nivel calibrado méas bajo (LCL): La concentraciéon (o masa) mas baja que el sistema de determinacion
esta calibrado correctamente, mediante el analisis de los lotes.

Nivel validado mas bajo (LVL): El menor nivel de adicién validado que cumple los criterios de
aceptabilidad de rendimiento del método.

Matriz: La sustancia o componente que se somete a muestreo en estudios de residuos de plaguicidas.
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Matriz testigo: Material de muestra o porcién analitica que contiene una concentracion no detectable de los
analitos de interés.

Efecto de la matriz: Una influencia de uno o mas componentes no detectados de la muestra sobre la
medicion de la concentracion o masa de analitos.

Soluciones estandar ajustadas a la matriz: Soluciones estandar preparadas en extractos finales de
testigos de la matriz similares a las de la muestra a analizar que estan destinadas a compensar los efectos
de la matriz y posibles interferencias durante el analisis.

Limite/nivel maximo de residuos (LMR/CXL): Concentracidn maxima de un residuo que esta permitida
legalmente o esta reconocida como aceptable en un producto alimentario que ha sido establecida por el
Codex (CXL) o una autoridad nacional de reglamentacion (LMR). El término “tolerancia” utilizado en algunos
paises es sindnimo en la mayoria de los casos de LMR (expresado normalmente como mg/kg de peso del
producto fresco).

Incertidumbre de la medicion: Parametro asociado con los resultados de una medicion, caracteristico de
la dispersion de los valores que podrian razonablemente atribuirse a lo que se mide.

Método multiclase: Método que permite la medicibn simultdnea de dos o mas grupos de residuos (0
familias).

Método multirresiduos (MMR): Un método que puede determinar un gran nimero de compuestos
normalmente de distintas clases quimicas.

Precisiéon: Grado de variabilidad de una medicién en torno a una media.

Método cuantitativo: Un método con el que se pueden obtener resultados (determinativos) de la
concentracién de analitos con veracidad y precision que relne los criterios establecidos.

Recuperacion: Cantidad medida como un porcentaje de la cantidad de analito(s) (sustancia activa y los
metabolitos pertinentes), originalmente afiadida a una muestra de la matriz correspondiente, que no
contiene ningun nivel detectable del analito o contiene un nivel detectable conocido. Los experimentos de
recuperacién proporcionan informacién tanto sobre la precision como de la veracidad, y por tanto de la
precisién del método.

Desviacion estandar relativa (DER): La desviacién estandar dividida por el valor absoluto de la media
aritmética, expresada porcentualmente. Se refiere a la precision del método (conocida también como
coeficiente de variacion CV).

Condiciones de repetibilidad: Precision expresada normalmente como RSD, obtenida a través del mismo
procedimiento de medicién o procedimiento de ensayo; el mismo operador; el mismo equipo de medicién o
ensayo utilizado en las mismas condiciones; la misma ubicacion y repeticién durante un breve periodo de
tiempo (CAC/GL 72-2009).

Condiciones de reproducibilidad: Precisién (normalmente expresada como RSD) de las condiciones de
observaciéon en las que se obtienen resultados independientes de ensayos o mediciones con el mismo
método de objetos idénticos de medicibn o ensayo realizados en instalaciones de ensayo o medicion
diferentes, con operadores distintos que emplean equipos diferentes (CAC/GL 72-2009).

Robustez: Una medida de la capacidad de un procedimiento analitico de no ser afectado por variaciones
pequefias pero deliberadas de los parametros del método; proporciona una indicacion de la fiabilidad del
procedimiento en un uso normal(CAC/GL 72-2009).

Preparacion de la muestra: Consiste en la extraccion de una porcion de ensayo de la muestra, su limpieza
y otros pasos en el método que conducen a un extracto final para el analisis.

Procesado de la muestra: Procedimiento para producir una porcion de ensayo para el analisis que es
representativa de la muestra recogida y mantiene la integridad de los analitos. Esto implica el corte, la
homogeneizacion, trituracion, mezcla, u otros recursos utilizando técnicas y equipos adecuados en funcién
del tipo de muestra y tamafos de las muestras recogidas y porciones de ensayo.

Limite de deteccidn en el cribado (LDC): Nivel mas bajo de enriquecimiento que se ha demostrado que
tiene una certeza a un nivel de confianza del 95%.

Método de diagndstico: Un método que relne criterios predeterminados para detectar la presencia o
ausencia de un analito o clase de analitos a la concentracion minima de interés o a una concentracion de
interés superior.
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Selectividad: La capacidad de un método para determinar analitos especificos en mezclas o matrices sin
interferencias de otros componentes de comportamiento similar (CAC/GL72-2009).

Sensibilidad: Cociente entre el cambio en la indicacion de un sistema de medicién y el cambio
correspondiente en el valor de la cantidad objeto de la mediciéon (CAC/GL 2009).

Método de residuo Unico: Un método que determina un Unico analito o un pequefio grupo de analitos con
propiedades fisico-quimicas similares.

Adicién de solucion estandar: El método de adicion de solucién estandar es un tipo de modelo de andlisis
cuantitativo que se utiliza a veces en quimica analitica mediante el cual se afiade directamente a las partes
alicuotas de extractos finales una cantidad conocida del analito.

Veracidad: Se refiere a la exactitud en la concordancia entre un resultado de ensayo y el valor de referencia
aceptado de la propiedad que se mide.

Incertidumbre: Un parametro asociado al resultado de una medicion que caracteriza la dispersion de los
valores que podrian atribuirse razonablemente a la medicién.



CX/PR 16/48/13

17
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Directrices para evaluar la competencia de los

Residue OECD

1 CAC/GL 27-1997 laboratorios de ensayo que participan en el control de las
importaciones y exportaciones de alimentos
Manual de procedimiento de la Comisién del Codex
CAC PM 24 2015 1pageEN Alimentarius (24 ed.)
Directrices armonizadas de la IUPAC para el empleo de
la informacion de recuperacion en la medicion analitica.
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Pure & Appl. Chem., 71,1999; 337 — 348+31(0)71,1999
337 348
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analisis de residuos de plaguicidas
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Identification and Confirmation of

Identificacién y confirmacion de residuos quimicos en los
alimentos por cromatografia — espectrometria de masas y

13 Chemical Residues in Food by ofras téchicas
Chromatography . . .
Trends in Analytical Chemistry, 27(11), 2008;1070-1090
. ISO 9000:—1), Sistemas de gestion de calidad —
ISO/IEC 17025 -General requirements conceptos fundamentales y vocabulario
14 for the competence of testing and . o .
calibration laboratories ISO 9001:2000, Sistemas de gestion de calidad —
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ISO Vocabulario internacional de términos basicos y
15 ISO VIM generales de metrologia (VIM) (VIM)
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Pesticides Pure & Appl. Chem., 68 (5), 1996; 1167-1193
IUPAC Harmonized Guidelines For Directrices armonizadas para la validacién de métodos de
17 | Single-Laboratory Validation Of Methods| @analisis en un laboratorio Gnico
Of Analysis Pure & Appl. Chem., 74(5), 2002; 835 — 855
18 IUPAC Selectivity in Analytical Selectividad en quimica analitica
Chemistry Pure & Appl. Chem., 73(8), 2001; 1381-1386
Miskolc, Hungria en Nov 1999 para el desarrollo de
“Directrices para la validacion de métodos de analisis en
19 Miskolc, Hungary Nov 1999 un solo laboratorio para concentraciones a nivel de trazas
de sustancias quimicas orgéanicas,” que abarca las pags.
179-252
o . Principios y practicas de validacion del método. A. Fajgel]
20 Cgﬁggﬁ:gﬁ and Practices of Method and A. Ambrus (Eds.), Royal Society of Chemistry,
E—— Cambridge, UK, 2000.
21 SANCO/825/00revs. 1 Do_cumento de d|r_e(_:tr|ces sobre métodos de analisis para
residuos de plaguicidas
Documento de directrices sobre control de calidad
analitica y procedimientos de validacion del método para
22 SANTE/11945/2015 el analisis de residuos de plaguicidas en alimentos y
piensos.
Supersedes SANCO/12571/2013
. Statistical Manual of the AOAC-Association of Official
23 Youden, W. J.Steiner, E.H. Analytical Chemist, 1975, p.33
. Current issues involving screening and identification of
24 hegojay,S.J., Sapozhnikova, Y., Mol, chemical contaminants in foods by mass spectrometry
T Trends in Analytical Chemistry, 69 (2015) 62-75
Identification and confirmation of chemical residues in
. food by chromatography-mass spectrometry and other
o5 Lehotay,S.J., Sapozhnikova, Y., Mol, techniques

H.G.J.

Trends in analytical Chemistry, 2008 Vol. 27, No 11 pgs
1070-1090
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http://pac.iupac.org/publications/pac/pdf/1996/pdf/6805x1167.pdf
http://pac.iupac.org/publications/pac/pdf/1996/pdf/6805x1167.pdf
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http://www.iupac.org/publications/pac/2002/pdf/7405x0835.pdf
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http://ec.europa.eu/food/plant/docs/plant_pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_11945_en.pdf
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