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لمواصفات ذات ما إذا كانت المنتجات الغذائية تستوفي استخدم نتائج القياس التحليلي في الرقابة على الأغذية من أجل تقييم ت   -1
بشكل مناسب.  بارفي الاعت هذه الأخطاء أخذمن المهم ضمان فالخطأ،  مكوىناتشتّى بتتأثر دقة نتائج القياس نظراً إلى أن الصلة. و 

ور التركيز إلى عروفة، فإنه لا يمكن معرفة الأخطاء بدقة. وبالتالي، يتحوىل محالتي يجري قياسها غير موبما أن القيمة الحقيقية للكمىية 
دم تقدير هذه الأخيرة في ؛ وإن عمرتبطة بها أوجه شكعلى جميع نتائج القياس تنطوي بنتائج القياس. و  المرتبطةتقدير أوجه الشك 

ديد مد  تحأوجه الشك في عمليات القياس من أجل  عمليات القياس لا يعني أنه ليس هناك عدم يقين. وثمة حاجة إلى تقدير
تحليلي على ذلك، تتسم أوجه الشك في عمليات القياس بأهمية قصو  في الاختبار ال . وبناءً للمقارنة قابلية نتائج عمليات القياس

 اللاحقة. اتالقرار  اتخاذوعملية 
، ولا بشأن كيفية عن أخذ العينات أوجه الشك الإجمالية الناجمةالمساهمة في تقييم ولا توفر هذه الخطوط التوجيهية إرشادات بشأن  -2

 حص الدفعات.ففي إطار لأخذ عينات القبول عينات اللد  تحديد خطط أخذ في الاعتبار أوجه الشك في عمليات القياس أخذ 
ة على الواردات والصادرات بالرقابالخطوط التوجيهية لتقدير مد  كفاءة مختبرات الاختبار المعنية وقد وضعت هيئة الدستور الغذائي 

لمخصصة اوتوصي هذه الخطوط التوجيهية بوجوب أن تقوم المختبرات المعنية بالرقابة على الأغذية  .(CXG 27-1997) الغذائية
 توفيربأنه يجب المواصفة . وتقضي هذه ISO/IEC 17025 واصفةالم ستيراد/التصدير باعتماد المعايير العامة المنصوص عليها فيللا

تطبيقها،  المعلومات المتعلىقة بأوجه الشك في عمليات القياس في تقارير الاختبار بقدر ما تكون ذات صلة بصحة نتائج الاختبار أو
 .اتواصفإحد  الممن حدود  على طلب المستهلكين أو عندما تؤثر أوجه الشك على الامتثال لحد وذلك بناءً 

 النطاق
عرىف أوجه الشك التحليل الكمي، وت المستخدمة في وانب العامة لأوجه الشك في عمليات القياستغطي هذه الخطوط التوجيهية الج -3

في عمليات القياس والمصطلحات ذات الصلة، وتوضىح دور أوجه الشك في عمليات القياس في تفسير نتائج الاختبار في تقييم 
صل بأخذ العينات، الشك المتمكوىن المطابقة وفي تحديد خطط أخذ العينات لفحص الدفعات. ولا تتناول هذه الخطوط التوجيهية 

بل تركىز على المساهمات التي تقدمها أوجه الشك الناشئة عن الحصول على عينات الاختبار من العينات المخبرية، واستخراج جزء 
 بين الأجزاء الاختبارية(، وتحليل جزء اختباري في المختبر. 1عن عدم التجانسشئة اختباري من عينات الاختبار )أي الأخطاء النا

ذات صلة أيضًا. ي ه النوعية، ولو أن نتائج الاختبار كميةات التحليلية في الرقابة على الأغذية قياسات وغالبًا ما تكون القياس -4
ختبرات العوامل النوعية، يوصى بأن تحدد المللنتائج وبالرغم من أن تقييم أو تقدير أوجه الشك في عمليات القياس ليس مطلوبًا 

 الآثار ذات الصلة. مراقبة إجراءات لضمان الجودة من أجل تضع بأن وهذه  التي تؤثر على نتائج الاختبار

 الشروط المسبقة
دريبًا مناسبًا، وصيانة ن تو ن مدربو ، إجراءات فعالة لضمان الجودة )موظفتحليليةيجب أن يكون لد  المختبرات التي تجري قياسات  -5

مرجعية، والتوثيق، والمشاركة في اختبارات الكفاءة، ومخططات مراقبة الجودة، وغير واصفات المعدات، ومعايرة المعدات، ومواد وم
المؤهلين أو  الموظفينلد  بأن يكون إضافة إلى ذلك، يوصى و أوجه الشك في عمليات القياس. لتقييم ذلك( يمكن استخدامها 

                                                 
إلى أخطاء  سيتألف عدم التجانس بين الأجزاء الاختبارية من عدم التجانس في التركيبة وعدم التجانس في التوزيع. ويؤدي هذان النوعان من عدم التجان  1

"أخطاء كذلك و  – "الأساسي "التقلىبوتسمى أيضًا  –"الأخطاء الأساسية في أخذ العيىنات" ا يسمى عشوائية لد  اختيار الأجزاء الاختبارية، تعرف بم
ركىب المستهدف" في الغالب عندما يتمركز "المالتقلىب الإجمالي الأساسي عن عدم التجانس في التركيبة وله تأثير مهيمن على  التقلىبالتجميع والفصل". وينجم 

لأساسي من خلال ا التقلىبستهدف(. ويمكن ضبط من الجسيمات )هناك عدد قليل من الجسيمات ذات التركزات العالية نسبيًا من المركىب الم محدد   في جزء  
ب أخطاء التجميع والفصل عن عدم التجانس في التوزيع وتتمثل في التوزيع غير العشوائي )المكاني أو الزمني( للمركى شأ جمع مقدار كاف  من الجزء الاختباري. وتن

لعشوائية اخطاء التجميع والفصل من خلال جمع عدد كاف  من العينات التجميعية المستهدف داخل المادة التي يستخرج منها الجزء الاختباري. ويمكن ضبط أ
 لتشكيل الأجزاء الاختبارية. 
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قرار تطبيقًا الإحصائية والمعادلات الرياضية وقواعد الساليب الأطبيق لضمان تالمعارف الإحصائية الكافية المستشارين الخارجيين 
 (. ISO 10576و JCGM 106صحيحًا واستيفاء المعايير المتعلىقة بالمخاطر على المنتجين والمستهلكين )

 المصطلحات والتعاريف
 لأغراض هذه الخطوط التوجيهية، تنطبق المصطلحات والتعاريف الواردة في الوثائق التالية: -6

 CXG 72-2009 )الخطوط التوجيهية للمصطلحات التحليلية( 
 JCGM 200 المفاهيم الأساسية والعامة والمصطلحات ذات الصلة  –القياس لم المصطلحات الدولية لع 
 ISO 3534-1 والمصطلحات العامة حصائية الجزء الأول: المصطلحات الإ –المصطلحات والرموز  –حصاءات الإ

 المستخدمة في الاحتماليات
 ISO 3534-2 حصاءات التطبيقيةالجزء الأول: الإ –المصطلحات والرموز  –حصاءات الإ 
 ISO 2859-1  الجزء الأول: خطط أخذ العينات  –السمات الوصفية  بحسبمن أجل الفحص إجراءات أخذ العينات

 المفهرسة بحسب حدى الجودة المقبول لفحص كل دفعة على حدة
 ISO 3951-1  الجزء الأول: تحديد خطط موحدة لأخذ  –بحسب المتغيرات من أجل الفحص إجراءات أخذ العينات

كل دفعة   في العينات مفهرسة بحسب حدى الجودة المقبول لفحص خصائص وحيدة للجودة أو حد الجودة الوحيد المقبول
 .على حدة

 ISO 6498  خطوط توجيهية لإعداد العينات –العلف الحيواني مواد 
 ISO 10725  لفحص المواد السائبةالقبول عينات بأخذ الخطط والإجراءات الخاصة 
 ISO/IEC 17025 المتطلىبات العامة لكفاءة مختبرات الاختبار والمعايرة 

 لتيسير الرجوع إليها:هنا التعاريف التالية تاح وت -7
 :منتج قياس حجم خاصية الفحص عن طريق  الفحص بحسب المتغيرات.  معينى
  :وصفه ودراسته بصورة فردية.ما يمكن المنتج 
  :كما تم إعدادها )من الدفعة( لإرسالها إلى المختبر بقصد فحصها أو اختبارها.العيىنة  العيّنة المخبرية 
  :كمية محددة من سلعة معيىنة تم تصنيعها أو إنتاجها في الظروف نفسها.الدفعة 
  :ب بصورة معقولة س  نتشتت القيم التي يمكن أن ت   المعيار المرفق بنتيجة قياس يميزأوجه الشك في عمليات القياس

 معيار القياس )أي الكمية المفترض قياسها(. إلى
 من دفعة معيىنة وتهدف إلى توفير معلومات عن الدفعة.استخراجها واحد أو أكثر تم منتج مجموعة مؤلفة من : العيّنة 
 ومعايير قبول الدفعة.العيىناتاختيار  ن ظميةالحجم المحدد للعيىنة، و : العيّنات خطة أخذ ، 
  العيىنةعدد المنتجات التي تتألف منها : العيّنةحجم. 
  :نفسهما(.ا همالعيىنتان المخبرية إذا كانت العيىنة الاختبار )أو من عيىنة كمية المواد المستخرجة من الجزء الاختباري 
  ذ منها الأجزاء الاختبارية.المخبرية والتي ستؤخالعيىنة التي تم تحضيرها انطلاقاً من العيىنة الفرعية أو العيىنة الاختبار: عيّنة 
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 العامةعتبارات لاا
بالتالي، و  ؛عروفةهذه القيمة الحقيقية غير م مة حقيقية" للكمية المقاسة. غير أنيعندما تجر  عملية قياس، يفترض عادة أنه ثمة "ق -8

يتحوىل محور و . ولهذا السبب، لا يمكن تقدير أخطاء القياس بشكل موثوق مألوفةكقيمة مرجعية أو قيمة حقيقية فهي متاحة فقط  
القيم التي يمكن نسبها يه فتقع نطاق كعبرى عن أوجه الشك في عمليات القياس  التركيز إلى تقييم أوجه الشك في عمليات القياس. وي  

قيقة احتمالات التغطية المعلنة. ويعكس عدم اليقين بشأن نتائج القياس عدم توافر المعرفة الدبصورة معقولة إلى الكمية المقاسة ضمن 
ات . وبما أن جميع نتائج القياس معرضة للخطأ، فإنه يتوقع من المختبرات أن تقدر أوجه الشك في عمليالكمية المفترض قياسها لقيمة

 تضاء.القياس المتصلة بكل نتيجة، وأن تبلىغ عنها عند الاق
أو تقلىب  التغيرات في درجات الحرارة أو الضغط أو الرطوبةعن التأثيرات الناشئة مثل  –وتتأثر عمليات القياس بمؤثرات عديدة  -9

 التحيىزصطلح . ويستخدم معشوائيةأو  ظميةن  أخطاء أنها  علىالأخطاء ل. ويمكن تصنيف هذه استنتاجات المحلى عن المصفوفة أو 
ى نتائج وتصحيحها، تبق الن ظميةفي غالب الأحيان للإشارة إلى خطأ نظامي. وحتّ لو كان من الممكن تقييم جميع الأخطاء 

. ومن الأمثلة الشك عمليات القياس عرضة للأخطاء العشوائية التي لا يمكن تصحيحها، الأمر الذي يؤدي إلى نطاق معينى من
 الأخطاء العشوائية تشتت نتائج القياس الملاحظ عندما تجر  عمليات القياس في مختبر واحد فيعلى الطريقة التي تتجلىى فيها 

ا موجزاً. والعشوائية لأوجه الشك في عمليات القياس، تحديدً  الن ظمية كوىناتظروف شبه متطابقة، أي تكرارية. ويجب تحديد الم
يمكن أن تتميز نتائج القياس و لسلسلة من من التوزيع الإحصائي ا انطلاقً أوجه الشك في عمليات القياس  مكوىناتويمكن تقييم 

اس الافتراضات التوزيعية قياسية، على أس بانحرافاتالتي يمكن أن تتميز أيضًا  ،الأخر  كوىناتالقياسية. ويتم تقييم الم بالانحرافات
اشئة عن تأثيرات الن كوىناتلتشتت، بما فيها المأوجه الشك في ا مكوىناتمن معلومات أخر . وتساهم كل  والتجربة أالمستمدة من 

 مثل أوجه الشك المرتبطة بتصحيحات التحيىز والمعايير المرجعية.  ن ظمية
ز حول بتقييم جميع أخطاء القياس وتصحيحها. ولهذا السبب، يتمحور التركين ايسمحوتجدر الإشارة إلى أن الوقت والموارد المالية لا  -10

لأوجه  الن ظمية كوىناتلأوجه الشك في عمليات القياس، وتقييمها. ولكنه من المهم جدًا تحديد وتقييم الم الرئيسية كوىناتتحديد الم
 أساليبن تتبع أ ،ما كان ذلك ممكنًاكلى نبغي،  الشك في عمليات القياس بما أنه لا يمكن تقليلها عن طريق القياسات المتكررة. وي

القياس،  على أوجه شك مماثلة في عملياتنطويان أسلوبين ي وجود. وفي حال ات التعاونيةسالاختبار التي صادقت عليها الدرا
 ظمي الأقل.معدل الخطأ الن   يذسلوب الأاتباع ستحسن ي  

 أوجه الشك مكوّنات
. وتشمل لاعتبارفي االعملية أوجه الشك المحتملة التي ستؤثر على نتيجة  مكوىناتجميع أخذ ، من المهم قياسة عمليعند إجراء  -11

، والمعايرة، والوقت، بعالمتسلوب والأ، العيىناتل، ومصفوفة أوجه الشك المعتادة التأثيرات المتصلة بمعدات القياس، والمحلى  مكوىنات
والبيئة. وقد لا تكون هذه المصادر مستقلة عن بعضها البعض، وفي هذه الحالة يجب أن تؤخذ العلاقات في ما بينها في الاعتبار 

أثير المتصل في ظروف معيىنة، يمكن أن يتغيرى التإضافة إلى ذلك، ف. و الإجمالية أي في حساب أوجه الشك –ميزانية أوجه الشك  في
اس. إجراء تقدير جديد لأوجه الشك في عملية القينتيجة لذلك أوجه الشك مع مرور الوقت، وقد يلزم  مكوىنات بمكوىن معينى من

 من دليل  3-13-7و 2-13-7و 1-3-7ا الموضوع، يرجى الرجوع إلى الأقسام المعلومات حول هذ مزيد منلول
EURACHEM/CITAC : .قياس أوجه الشك في القياس التحليلي 

 إجراءات تقدير أوجه الشك في عمليات القياس
ج عديدة  -12  JCGM 100قياس، ولا سيما تلك الواردة في الوثيقة عملية لتقدير أوجه الشك التي تنطوي عليها نتائج متاحة هناك نه 

 EURACHEM / CITAC CG 4وفي دليل  "دليل للتعبير عن أوجه الشك في عمليات القياس –بيانات القياس  تقييم"بشأن 
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لتقدير أوجه  لدستور الغذائي بنهج معينى لولا توصي هذه الخطوط التوجيهية  بعنوان "قياس أوجه الشك في القياس التحليلي".
ولا يعتبر أي نهج  2فإنه من المهم أن يكون مقبولًا من الناحية العلمية. ،ولكن مهما كان النهج المتبع ؛ياسالشك في عمليات الق

وقف اختيار النهج بين هذه الن هج. ويت "تراتبيةتوجد "أي أنه لا  –، أفضل من الن هج الأخر  العملية الناحيةمن الن هج المقبولة  من
قدير ، ومستو  الموثوقية المطلوب، ومد  استعجال الطلب للحصول على تالمتبعسلوب والأالمناسب على نوع القياس أو التحليل، 

تخدم ث يس، حي"تنازلي"لى نهج إأو  "تصاعدي"لى نهج إصورة عامة، تستند الإجراءات إما لأوجه الشك في عملية القياس. وب
ين مراقبة الجودة بعيىنات هذا الأخير البيانات المستمدة من الدراسات التعاونية أو دراسات الكفاءة أو دراسات المصادقة أو 

  لمواصفةا المختبرات أو مزيج من هذه البيانات. وفي ما يخص الاختبار الميكروبيولوجي، تتبع الإجراءات المنصوص عليها في
ISO 19036  ًتنازليًا" انهج". 

 :هي الن هج الأكثر شيوعًا لتقييم أوجه الشك في عمليات القياسإن و  -13
 دليل المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس للتعبير عن أوجه الشك في عمليات القياس( النمذجة (ISO GUM) ) 

o  ن على حدة وفقًا للوثيقة تقييم تصاعدي لكل مكوىJCGM 100  أوJCGM 101 (أسلوب )مونتي كارلو. 
 المصادقة المخبرية المنفردة 

o " مثلًا وفقًا لدليل تنازلينهج "Nordtest TR 537 للجنة بلدان الشمال لتحليل الأغذية 5، والإجراء رقم 
(NMKL) ودليل ،EURACHEM/CITAC ( تائج النالشك في بشأن قياس أوجه الشك في القياس التحليلي

 .ظروف متباينة( مختبر واحد في ظلى التي تم الحصول عليها باتباع الإجراء نفسه في 
 المصادقة المشتركة بين المختبرات 

o " المواصفات " باستخدام الانحراف المعياري لقابلية الاستنساخ )تنازلينهجISO 5725-2 وISO 5725-3 
 .النتائج التي تم الحصول عليها باتباع الإجراء نفسه في مختبرات مختلفة(الشك في ( )ISO 21748و

  الكفاءةاختبار 
o " تحليل انطلاقاً من  النتائج التي تم الحصول عليهاالشك في " باستخدام الانحراف المعياري لتقييم الكفاءة )تنازلينهج

 .( نفسها في مختبرات مختلفة(العيىناتالعيىنة )
"، يستخدم تنازليلانهج "الففي وليست هذه الإجراءات متطابقة وقد تنتج تقديرات مختلفة لأوجه الشك في عمليات القياس.  -14

عمليات  في الكثير من الأحيان كتقدير لأوجه الشك فيالمستمد من الدراسات التعاونية الانحراف المعياري لقابلية الاستنساخ 
عمليات  القياس. ويجب أخذ مكوىن الشك المتعلىق بتفاوت المصفوفة في الاعتبار بشكل مناسب خلال تقدير أوجه الشك في

ب على هذا الخلل. من أجل التغلى  –المتبع سلوب الأ تبعًا لنطاق –تخدام مصفوفات ومستويات تركيز مختلفة القياس. ويمكن اس
وفي حالة دراسات المصادقة التي تجر  في مختبر واحد، تستخدم الدقة الوسطية )قابلية الاستنساخ داخل المختبر( لتقدير أوجه 

بعًا تما يؤدي إلى إمكانية أن يكون قد تم التقليل من شأن أوجه الشك. و  ،دوبالتالي يكون التحيىز المخبري غير موجو  ،الشك
تقدير التحيىز وتصحيحه عن طريق اختبار الاسترداد )مع مراعاة أوجه الشك بشأن مثلًا،  ،يمكن معالجة ذلك من خلال ،للحالة

ل الأدوات يق تنويع التأثيرات المؤثرة من قبيتصحيح الاسترداد على النحو الواجب( أو من خلال محاكاة التحيىز المخبري عن طر 
لتقدير التحيىز  . ويمكن أيضًا استخدام المواد المرجعية المعتمدةوغيرها، إعداد العيىناتلين، والفترة الزمنية، ومعدات التحليلية، والمحلى 

  وأوجه الشك المتعلىقة به. 

                                                 
على تدقيق  بناءً  ،أن تم وصف النهج في مواصفة أو خطوط توجيهية دولية أو إلى أنهو إلى أنه سبق إما من الناحية العلمية" هنا للإشارة  ةقبولالمتستخدم عبارة " 2

 فق على أن النهج مناسب. سي ت ،الخبراء
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ملحوظ ناجم عن التقلىب  تباينأيضًا وإضافة إلى أن هذه الإجراءات قد تختلف تبعًا للتأثيرات المؤثرة المشمولة، غالبًا ما يكون هناك  -15
العشوائي في أرقام الانحراف المعياري )الدقة الوسيطة )قابلية الاستنساخ داخل المختبر(، قابلية الاستنساخ، التكرار(. ولذلك، يجب 

النهج المختار لتقدير أوجه الشك في عمليات القياس )المصادقة الداخلية، الدراسة التعاونية، النهج التصاعدي، إلخ.( أن يكون 
 على الطلب.  ومستو  الثقة المقدر لأوجه الشك في عمليات القياس، متاحين بناءً 

عياري المعياري. وإذا تم حساب الانحراف الم للانحرافويعبرى عن كل بيانات أوجه الشك تقريبًا كانحرافات معيارية أو وظائف  -16
تم لذي اباستخدام قدر صغير من البيانات، يكون هناك مقدار كبير من عدم اليقين في تقدير أوجه الشك في عمليات القياس 

 الحصول عليه. 
أوجه الشك ييم وتقة لد  تصميم الدراسات التجريبيفي الاعتبار أوجه الشك في عملية القياس  مكوىناتموثوقية أخذ ويجب  -17

لتي أجراها من عدد قليل من الاختبارات امستمدًا عمليات القياس. ويتسم ذلك بأهمية خاصة إذا كان تقدير الانحراف المعياري  في
 مختبر واحد أو من دراسة تعاونية تم إجراؤها في عدد قليل من المختبرات.

الأقل تقدير  علىغالبًا ما يكون من الممكن أوجه الشك في عمليات القياس،  مكوىناتوحتّ لو لم يكن من الممكن تقييم بعض  -18
مستويات تركيز و أعلى أساس المبادئ والخبرة والمعارف الحديثة بالاستناد مثلًا إلى النتائج المأخوذة من مختبرات  كوىناتهذه الم

  .متشابهة تحليلية أو تحاليل أساليب أومصفوفات  أو
  مصادق عليه، هناك نهجان محتملان يمكن اتباعهما:أسلوب تطبيق ل مؤهل اتلمختبر اأحد ولإثبات أن  -19

وجه الشك لألرئيسية ا كوىناتبالمفي ما يتعلىق  معمول بهاعليه داخليًا وله حدود  ااختبار مصادقً  أسلوبيستخدم المختبر  -أ
 عمليات القياس إضافة إلى تفاصيل دقيقة لكيفية حساب الكميات ذات الصلة. في

ويتحقق من أنه  ،امعمول بهأداء تمت المصادقة عليه في دراسة تعاونية ولديه بالتالي خصائص أسلوبًا يستخدم المختبر  -ب
الحاسمة  الرسمي ومن أن جميع المؤثرات الموحدسلوب استيفاء و/أو تجاوز مقاييس الأداء داخل المختبر وفقًا للأبإمكانه 

 تحت السيطرة.
ف بها وتمت المصادقة معتر  أساليبالمستخدمة في اختبار الأغذية والموصى بها في وثائق الدستور الغذائي هي  ساليبالأوإن معظم  -20

يتم اعتبار ق ذكرهما، مصادق عليه باتباع أحد النهجين السابأسلوب لما تم إثبات كفاءة المختبر في تطبيق اعليها بطريقة موثوقة. وط
 ةك في عمليمتطلبات متعلىقة بأوجه الشأي أن تقييم/تقدير أوجه الشك في عمليات القياس قد أجري بنجاح وأنه تم استيفاء 

 القياس.
لمواصفة ل، يتعينى على المختبرات المعنية بالرقابة على الواردات والصادرات الغذائية أن تمتثل 27 خطوط التوجيهية رقمووفقًا لل -21

ISO/IEC17025 .(؛ وبالتالي، يمكن 2-7القسم  انظرالمصادق عليها ) ساليبالأتستخدم المختبرات بأن تقضي هذه المواصفة ف
استخدام البيانات المستمدة من دراسات المصادقة المشتركة بين المختبرات أو التي أجريت في مختبر واحد من أجل تقدير أوجه الشك 

بشأن قياس أوجه الشك  EURACHEM/CITACمن دليل  2-6-7". ويرد في القسم تنازليالنهج "الباتباع في عمليات القياس 
في القياس التحليلي، إجراء لتقييم أوجه الشك في عمليات القياس باستخدام بيانات الدراسات التعاونية. ويشير هذا الدليل أيضًا 

الحصول  اد إلى "بيانات الدراسات التعاونية التي تمبالاستنالشك باعتبارها المصدر الأولي لتقدير أوجه  ISO 21748واصفة المإلى 
 ."ISO 5725لمواصفة لعليها بالامتثال 
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 استخدامات أوجه الشك في عمليات القياس
 :، ما يليلا الحصر الذكرعلى سبيل  ،ة تشملك في عمليات القياس استخدامات عدلأوجه الش -22

 ( من  1-3-8-7القسم  انظرالإبلاغ عن نتائج القياس )ج( المواصفةISO/IEC 17025:)  
أوجه الشك القياسية ، أي 𝑈في القياس أوجه الشك الموسىعة يبلىغ عادة عن أوجه الشك في عمليات القياس على أنها 

𝑢  بمعامل التغطية مضروبة𝑘 = في المائة  95الذي يعادل في التوزيع الطبيعي )الغاوسي( احتمال تغطية بنسبة  2 
الانحراف المعياري المستخدم لحساب أوجه الشك في عمليات القياس  الشك فيأوجه كانت ما  ملاحظة: كلى  تقريبًا.
 𝑘ية قد يكون من المعقول زيادة معامل التغط ،وفي هذه الحالاتما انخفض احتمال تغطية هذه الأخيرة. ، كلى مرتفعة

 للطلاب. 𝑡من خلال مراعاة المعامل المقابل لتوزيع 
 نتجات( تمتثل المخبرية التي يجري فحصها )أي فراد  المللعيىنة ما إذا كانت القيمة الحقيقية لتقدير  ،تقييم المطابقة

(. ويمكن الاطلاع على الأمثلة والتفسيرات المتعلىقة بقواعد القرار في 26و 25الفقرتين  انظرلمواصفات )واصفة من الم
أدناه رسم توضيحي  1. ويرد في الشكل ISO 10576-1المواصفة من  6والقسم  JCGM 106من الوثيقة  8القسم 
 لذلك.

 وثابتة القبول يىنات العالقبول بالاستناد إلى الفحص بحسب المتغيرات. ويقوم تحديد حجم عيىنات خطط أخذ  تصميم
المنظمة ت مواصفاالمنصوص عليها في العيىنات الخاصة بالفحص بحسب المتغيرات على الإجراءات وخطط أخذ 

طوط التوجيهية والخ ISO 3951-2المواصفة الدولية لتوحيد المقاييس و/أو الخطوط التوجيهية للدستور الغذائي، مثلًا 
CXG  50-2004 (وعندما لا يكون من الممكن تجاهل أوجه الشك بشأن أخذ العيناتعامة  خطوط توجيهية .)

ك في عمليات المختلفة للش كوىناتللعملية، فإنه يجب أخذ المالانحراف المعياري بالمقارنة مع في عمليات القياس 
 (.ISO 3951-2بالمواصفة  "عين"مثلًا الملحق  انظرتصميم الخطة ) القياس في الاعتبار عند

 ( المواصفة من  7-9و 6-9القسمين  انظرتقييم أداء المختبراتISO 13528). 
 توصيف المواد المرجعية المعتمدة. 
 لمقارنة بين ا( المواصفة نتائج القياس والقيم الحقيقية/المرجعيةISO 5725-6.) 
المنتجات.  المنتجات ومطابقة دفعة مؤلفة من عدد )كبير جدًا في بعض الأحيان( من فراد  من المهم التمييز بين مطابقة :1الملاحظة 

الفحص خطط الجمع بين  لبطريقة عشوائية. ولا يشكى  من المنتجات المختارة عيىنة وفي الحالة الثانية، يحدد قبول الدفعة على أساس 
أدناه(،  انظر) 1شكل في الوصفه وتصنيف كل منتج على أنه مطابق أو غير مطابق باتباع النهج الوارد السمات الوصفية بحسب 

ذلك يحتاج إلى  نلأ ،نًا خاصاً بأخذ العينات(إجراءً فعالًا لفحص الدفعات )حتّ لو شملت أوجه الشك في عمليات القياس مكوى 
 لمراقبة المخاطر على المستهلكين والمنتجين بطريقة مرضية.العيىنات زيادة كبيرة في حجم 

أوجه الشك في عمليات القياس مطلوبة في تصميم خطط الفحص  مكوىنات: إن المعلومات المتعلىقة بفراد  2الملاحظة 
اف المعياري للعملية(. الانحر بالمقارنة مع المتغيرات )في الحالات التي لا يمكن فيها تجاهل أوجه الشك في عمليات القياس  بحسب

 وقد لا تكون هذه المعلومات متوافرة إذا تم الإبلاغ عن أوجه الشك في عمليات القياس بوصفها رقماً واحدًا.

 القياس في نتائج الاختباركيفية الإبلاغ عن أوجه الشك في عمليات 
، يجب الإبلاغ عن أوجه الشك في عمليات القياس ISO/IEC 17025المواصفة من  6-8-7)ج( و 1-3-8-7وفقًا للقسم  -23

 المواصفات بالاستناد إلى نتائج تحليلية.مواصفة من تستوفي  المخبريةالعيىنة للسماح بالبت في ما إذا كانت 
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لا تحدد بالضبط ما هي المعلومات التي يجب الإبلاغ عنها. ولكن من الواضح أنه من المفيد  ISO/IEC 170واصفة المغير أن  -24
ما إذا تم تطبيق تصحيح لانحياز الطريقة وما إذا تم إدراج المساهمة المقابلة للشك في تصحيح الانحياز في بشأن معلومات إدراج 

تبرات يضًا إلى الخطوط التوجيهية لهيئة التعاون الدولي لاعتماد المخالشك في عمليات القياس المبلىغ عنها. ويحال القارئ أ أوجه
ILAC-G17 أوجه الشك في عمليات القياس في الاختبارات( و(ILAC-G8  الخطوط التوجيهية بشأن قواعد القرار وبيانات(

 .بشأن استخدام معلومات الشك في تقييم المطابقة Eurachem / CITACالمطابقة(، وكذلك إلى دليل 

 في الاعتبار فيها أوجه الشك في عمليات القياستؤخذ أمثلة على الحالات التي 
مخبرية عيىنة لكيف يمكن لأوجه الشك في عمليات القياس أن تؤثر على القرار المتعلىق بما إذا كانت القيمة الحقيقية  1يبينى الشكل  -25

ليس دائمًا  1لمواصفات. وإن الإجراء المبينى في الشكل ا المنصوص عليها في مواصفة من)أي فراد  المنتجات( مطابقة للحدود 
 1 الشكل فيكالذي يرد في عمليات القياس  نطاق الشك مناسبًا ويهدف فقط إلى إظهار المبدأ الأساسي. ولا يمكن استخدام 

 المطابقة.مد  صالحاً لتقييم  باعتباره إجراءً 
المختلفة المعنية  م لا على القواعد التي اتفقت الأطرافة المعنية أتستوفي المواصفالمخبرية العيىنة ويتوقف القرار بشأن ما إذا كانت  -26

 تطبيقها.  على

ابقة الذي يجر  تقييم المطإطار : يظهر الرسم البياني كيف يمكن أخذ أوجه الشك في عمليات القياس في الاعتبار في 1الشكل 
فردي على ضوء مواصفة معيىنة. وإن هذا الإجراء ليس مناسباً لفحص الدفعات. وفي كل حالة، تمثل النقطة الحمراء نتيجة لمنتج 

 في عمليات القياس.أوجه الشك الموسىعة نطاق فحص فردي فيما يمثل الخط العمودي 
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 1الحالة 
ية تتجاوز القياس الحد الأقصى. والخلاصة هي أن القيمة الحقيقفي عمليات الموسىعة النتيجة التحليلية ناقص أوجه الشك تتجاوز 

 المواصفة.
 3و 2الحالتان 

ياسي هنا هو أن في عمليات القياس. والتفسير القالموسىعة تختلف النتيجة التحليلية عن الحد الأقصى بمقدار أقل من أوجه الشك 
 شركاء التجاريين.بالنسبة إلى هذه النتيجة على الاتفاقات القائمة بين الذها ااتخ النتيجة ليست محسومة. وتتوقف الإجراءات التي يجب

 4الحالة 
مة الحقيقية في عمليات القياس. والقرار هو أن القيالموسىعة إن النتيجة التحليلية أدنى من الحد الأقصى بمقدار أكبر من أوجه الشك 

 أدنى من المواصفة. 
تفيض فات بشكل مسحد الأقصى لمستو  المخلى الامتثال لل اختباربالنسبة إلى  3 إلى 1 لات منتجري مناقشة آثار الحا ملاحظة:

كما   ،وإذا لم يكن من الممكن (.الخطوط التوجيهية بشأن تقدير عدم التيقىن من النتائج) CXG 59-2006 طوط التوجيهيةالخ في
اوز الحد يتعلىق بالمخاطر على المستهلكين والمنتجين( أنه تم تج)في ما المعقول شك بما لا يدع مجالًا للاستنتاج ، 3و 2في الحالتين 

على الاتفاقات ، فإن القرار يتوقف على الممارسات الوطنية و يمتثل لذلكأن المنتج أو المستو  الأقصى فات أو الأقصى لمستو  المخلى 
 4ذه المسألة في القسم هعالج وت   الشحنات التجارية.يكون له تأثير كبير على قبول  القائمة بين الشركاء التجاريين، الأمر الذي قد

 5دأ (. وينص المببالأغذية مبادئ استخدام أخذ العينات والاختبار في التجارة الدولية) CXG 83-2013طوط التوجيهية من الخ
ي بعين الاعتبار عند تقييم لكيفية أخذ عدم اليقين في القياس التحلي على أنه "ينبغي للبلد المصدىر والبلد المستورد الاتفاق على

."  مطابقة قياس ما لحد قانوني معينى
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